
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по применению набора реагентов 

для выявления генетических полиморфизмов в генах  

GSTT1 и GSTM1 человека методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с электрофоретической детекцией  

продуктов амплификации в агарозном геле 

«АмплиСенс® GSTT1 / GSTM1-EPh» 

 

 

 

 

АмплиСенс®  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

ВНИМАНИЕ! Реагенты ПЦР-смесь-1-R GSTT1/GSTM1/ALB, ОКО содержат опасное 

вещество. Концентрация опасного вещества (натрия азид) в вышеперечисленных 

реагентах не более 0,1%. В соответствии с Регламентом (ЕС) 1272/2008 и ГОСТ 

31340-2013 данные реагенты не классифицируются как опасные, не подлежат 

маркировке опасности и не требуют соблюдения специальных мер 

предосторожности. При работе с данными реагентами необходимо соблюдать меры 

предосторожности, указанные в инструкции по применению. 

  


